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CERTYFIKAT
Nmiss IN1446/1/2013 = wersja 2
certyfikatu:

Zgodnose z

wymaganiami:
z pozn. zm.), wdrazajace Dyrektywe Parlamentu Europejskicgo i
2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych
Apator Powogaz S.A.

Producent:

rodt ul, Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan

Jednostka

Notytikowana: Nr Lag

L]‘);ts{;:lvka;l&c_)sm 13 wrzesnia 2016 1.

Data wydania

certyfikatu: 8 lutego 2016 1.,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 3, poz. 27

Kategoria przyrzadu pomiarowego

Oznaczenie typu:

Nr certyfikatu
badania typu WE:

Cicplomierz (MI-004)

EIF0,6; EIf 1,0; EIf 1,5; EIf 2,5

TCM 311/10-4745

Para czujnikow temperatury do cieplomierzy

iy : TOP 1068 PL 09 001/MI-004
— podzespdl cieplomierza )
Para czujnikow temperatury do cieplomierzy .
— podzespol cieplomierza TORER BB OUWMI_O% |
Para czujnikow temperatury do cieplomierzy , ,
— podzespdl cieplomierza TOPE42 PL 08 010/MI-004
Para czujnikow temperatury do cieplomierzy

— podzespdl cieplomierza

TOP 146.1

PL 16 003/MI-004

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej oceny wg Zalacznika D Dyrektywy 2004/22/WE sq zapisane w raportach
NrIN1446/1/13 oraz 5/2013-1-16 i stanowia podstawe wydania certylikatu. .

System zarzgdzania jakodcig producenta podlega stalemu nadzorowi przez Jednostke Notyfikowana Nr 1446 zgodnie

z Zalacznikicm D Dyrektywy 2004/22/WE.

Producent jest uprawniony do nanoszenia na przyrzadach pomiarowych numeru identylikacyjnego 1446 Jednostki

Notyfikowanej zgodnie z zatwicrdzonym systemem zarzadzania jakoscia,
Zasady korzystania z certylikatu podane sa w umowie Nr 5/2013.
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Certylikat bez pieczeci i podpisu nie jest wazny. Certylikat moze byé rozpowszechniany tylko w ealosei.




