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ZT 284/99 - 28/2004
Powrót

Nr decyzji
ZT 284/99 - 28/2004
Znak zatwierdzenia typu
RP T 99 87
Nazwa przyrządu pomiarowego
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3, elektroniczne jedno- lub
dwudziałkowe typoszeregu DS-671... i DS-520...
Producent przyrządu pomiarowego
TERAOKA SEICO Co. Ltd. (DIGI) 13-12 KUGAHARA 5-CHOME, OHTA-KU,
TOKYO 146, Japonia
Kod
-
Miasto
-
Ulica
-
Kraj
-
Data wydania
2004-01-20
Data obowiązywania od
2004-01-20
Data obowiązywania do
-
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


