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ZT 55/2003
Powrót

Nr decyzji
ZT 55/2003
Znak zatwierdzenia typu
nie nadano
Nazwa przyrządu pomiarowego
Stanowisko kontrolne do sprawdzania przeliczników wskazujących z
parami czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, TEC-LEG-3SP, o
numerze fabrycznym 1/2002
Producent przyrządu pomiarowego
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Kod
02-486
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie 202
Kraj
-
Data wydania
2003-02-27
Data obowiązywania od
2003-02-27
Data obowiązywania do
2003-06-30
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


