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ZT 126/2003
Powrót

Nr decyzji
ZT 126/2003
Znak zatwierdzenia typu
nie nadano
Nazwa przyrządu pomiarowego
Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, SE-7000
Producent przyrządu pomiarowego
Medicor Elektronika Rt., H-1097 Budapeszt, Illatos út 9, Węgry
Kod
-
Miasto
-
Ulica
-
Kraj
-
Data wydania
2003-03-07
Data obowiązywania od
2003-03-07
Data obowiązywania do
2003-12-31
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


