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ZT 14/2006
Powrót

Nr decyzji
ZT 14/2006
Znak zatwierdzenia typu
nie nadano
Nazwa przyrządu pomiarowego
Cylindry pomiarowe klasy A, o pojemnościach nominalnych 5 ml, 10 ml,
25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml i 2000 ml
Producent przyrządu pomiarowego
Sklárny Kavalier, a.s., Skláŕska 359, 285 96, Sázava, Czechy
Kod
-
Miasto
-
Ulica
-
Kraj
-
Data wydania
2006-01-20
Data obowiązywania od
2006-01-20
Data obowiązywania do
2016-01-20
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


