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ZT 910/95 - 618/2003
Powrót

Nr decyzji
ZT 910/95 - 618/2003
Znak zatwierdzenia typu
RP T 95 355
Nazwa przyrządu pomiarowego
Przeliczniki do gazomierzy o nazwie handlowej "Flowcomputer Mac BAT
Producent przyrządu pomiarowego
PLUM Sp. z o.o.
Kod
16-001
Miasto
Kleosin
Ulica
Ignatki 27 A
Kraj
-
Data wydania
2003-12-15
Data obowiązywania od
2003-12-15
Data obowiązywania do
-
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


