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ZT 16/2003
Powrót

Nr decyzji
ZT 16/2003
Znak zatwierdzenia typu
nie nadano
Nazwa przyrządu pomiarowego
Termometry elektroniczne lekarskie, o nazwie handlowej Domotherm®
Signal, model 0806
Producent przyrządu pomiarowego
VEGA TECHNOLOGIES INC. VIGOR ELECTRONICS MANUFACTORY Yang
Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Chiny oznaczone znakiem
UEBE GmbH, D-97877 Wertheim, Niemcy
Kod
-
Miasto
-
Ulica
-
Kraj
-
Data wydania
2003-01-30
Data obowiązywania od
2003-01-30
Data obowiązywania do
2003-12-31
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


